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Directions for Use

Excel Formula Auto-Cure Denture Repair Material

Complies with A.D.A. Specification No.13:1981 Type 1, Class 2 and iSO 20795-1:2008 Type 1, Class 2

CADMIUM FREE

Modéle Préparation -

Cast modele en platre dur approprié et manteau avec une solution d'isolement. Assurez-prothése est exempte de cire, et
poncer les surfaces a réparer, étendues ou regarnies.

Mélange-

Verser le liquide dans la cuve de mélange et saupoudrer de poudre jusqu'a une mince couche de liquide reste. Mélanger
pendant 30 secondes avec douceur et 8 mouvement alternatif pour éviter d'emprisonner de I'air. Rapport poudre / liquide
recommandée est 6.5g./5ml.

Application-

Utiliser immédiatement apreés le mélange, tout en consistance coulante (environ 1,5 a 2 minutes) en appliquant sur les
surfaces rendues rugueuses de la prothése. Saupoudrer la surface exposée de la pate avec un peu de poudre pour empécher
I'écoulement excessif. Alternative sel et poivre »ou« techniques du pinceau "peuvent également étre utilisés.

Laisser banc guérir ou utiliser un hydroflask pour éviter la formation de bulles. Le temps de séchage est d'environ 20 minutes
323 °C (73 ° F) ou 10 minutes en hydroflask a 40-45° C (104-113 ° F) et 35-40 lbs. de pression.

Couper et polir de maniére normale.

Stockage

Acryliques dentaires a base de méthacrylate de méthyle doivent étre stockés dans un endroit frais (16-26 ° C, 61-79 ° F), un
endroit sec. Eviter I'exposition prolongée au soleil. Garder les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.

Prudence

Liquide contient un monomeére de méthacrylate de méthyle. Hautement inflammable, tenir a I'écart de toute source
d'ignition. NON-FUMEUR. Irritant pour les yeux, la peau et le systéme respiratoire.

Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Ne pas jeter a
I'égout. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Se laver les mains soigneusement avec de
I'eau et du savon aprés chaque utilisation. En cas de contact accidentel avec les yeux, laver a I'eau tiede pendant 10 minutes
et consulter un médecin.

St. George Technology, Inc. garantit que le produit (s) contenue dans ce paquet doit étre conforme aux spécifications pour ce produit tel que représenté
3 la Federal Food and Drug Administration. Lorsqu'il est utilisé conformément 3 nos directives et bonnes pratiques de laboratoire, ce produit permettra
d'atteindre des résultats optimaux. St. George Technology, Inc. s'engage 3 remplacer, 4 sa convenance, tout produit qui se trouve étre défectueux.

LA GARANTIE ET RECOURS ENONCES i\ DOVE SONT EXCLUSIVES ET LI UE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET RECOURS, EXPLICITE OU IMPLICITE, EN DROIT OU EN FAIT, Y
COMPRIS LES WARRANTTES DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER. LA GARANTIE CONTENUE énoncées aux présentes SEUL ET UNIQUE
RECOURS DU CLIENT DANS LE CAS D'UN PRODUIT "DEFAUT.
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